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Stran celkem: 1
Zakaznik: Qbec Zihobce
Zihobce 20
342 01 Susice

Objednavka dislo: Ze dne 1.1.2020
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a ¢as piijmu: 20.6.2022 14:00
Datum provedeni analyzy: 20.6.2022 - 27.6.2022
Datum odbéru: 20.6.2022
Datum zacatku odbéru: 20.6.22
Odbér provedl: Labtech Klatovy Jiii Jiranek
Typ odbéru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odbéru: K1802
SOP vzorkovini: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-10,CSN EN ISO 5667-14
Seznam piiloh: Protokol o odbéru ¢. K1802

C. vzorku Oznaceni vzorku

17017 Bilenice, VKV 4

¢.vzorku: Identifikace

Parametr jednotka 17017 NM | zkuSebni metody SOP Akr
Nerozpus§téné latky mg/1 15,0 15% | GRA 01:CSN EN 872 4 | A
CHSK Cr mg/1 75,5 15% | SPE 25:CSN ISO 15705 @ 1A
BSK 5 mg/l 24 15% | ECH 06:CSN EN ISO 5815-1,CSN EN 1899-2 @A
Poznamka:

Pro stanoveni rozpusténych a/nebo nerozpusténych latek byl pouZit filtr ze sklenénych mikrovlaken Filpap Z8, ¢ 47 mm.

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.

Cislice u oznaeni zkusebni metody oznaduje pracovisté LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laboratof Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zku$ebni laboratoi' Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratoi Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsifend nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje

nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadiena v souladu s EA-4/16. K hodnotam vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovadni) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).

Zkousky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako

subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych piedmétli uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.

Protokol vystaven:
28.6.2022
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