LABTECH s.r.o0., ZkuSebni laborato¥, Polni 340/23, 639 00 Brno
ZkuSebni laborator ¢. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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LABTECH® PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 17351/2022 L a7
Strana: 1
Stran celkem: 1
Zakaznik: Qbec Zihobce
Zihobce 20
342 01 Susice
Objednavka cislo: Ze dne 1.1.2020
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a ¢as prijmu: 19.9.2022 18:30
Datum provedeni analyzy: 19.9.2022 - 26.9.2022
Datum odbéru: 19.9.2022
Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odbéru: K2831
SOP vzorkovini: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-10,CSN EN ISO 5667-14
Seznam piiloh: Protokol o odbéru ¢. K2831
C. vzorku Oznadeni vzorku
26069 Bilenice, VKV 3
¢.vzorku: Identifikace Limit
Parametr jednotka 26069 NM | zkuSebni metody SOP Akr m p
Nerozpusténé latky mg/l 16,0 15% | GRA 01:CSN EN 872 “4) A 70 70
CHSK Cr mg/l 26,9 15% | SPE 25:CSN ISO 15705 “4) A 180 180
BSK § mg/l 8,95 15% | ECH 06:CSN EN ISO 5815-1,CSN EN 1899-2 “4) A 60 60

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pro dané misto odbéru byly pfevzaty z vodopravniho rozhodnuti mistné pfislusného tiadu, tyto informace byly

pievzaty od zdkaznika, ZkuSebni laboratof za né nenese odpovédnost.
Zpusob hodnoceni shody: nevyhovujici hodnoty jsou oznaéeny tuéné
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pti hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).

Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.

Cislice u oznaceni zkusebni metody oznaduje pracovisté LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laborator Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkusebni laboratoi Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratot Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota méreni (NM) je definovana jako rozsifend nejistota méieni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsifeni k=2 a neﬁahrmy‘e
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadiena v souladu s EA-4/16. K hodnotdam vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "dkr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplaménym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako
subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych-pfedméti uvedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, n @@ﬁi“é\fﬁ’ih’q‘/g arakteru a statniho odborného dozoru.

Tento protokol miZe byt reprodukova ,p\guze gkly, jindkyen s pisemnym souhlasem labofafofe.
Protokol vystaven: adT 3 Ing. Hana Ngbes
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