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Zakaznik: Qbec Zihobce
Zihobce 20
342 01 Susice
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Objednavka éislo: Ze dne 1.1.2020
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a ¢as pFijmu: 23.3.2020 15:45
Datum provedeni analyzy: 23.3.2020 - 30.3.2020
Datum odbéru: 23.3.2020
Odbér provedl: Labtech Klatovy Alena Medvedikova
Typ odbéru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odb&ru: K0760
SOP vzorkovini: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-10, CSN EN ISO 5667-14
Seznam piiloh: Protokol o odbé&ru &. K0760

C. vzorku Oznaceni vzorku

7402 Zihobce, VKV 1

¢.vzorku: Identifikace Limit

Parametr jednotka 7402 NM | zkuSebni metody SOP Akr m p
Nerozpusténé latky mg/l 4,0 15% | GRA 01:CSN EN 872 @ A 70 70
CHSK Cr mg/l 35,5 15% | SPE 25:CSN ISO 15705 4) A 180 180
BSK 5 mg/l 7,1 15% | ECH 06:CSN EN 1899-1, CSN EN 1899-2 4) A 60 60

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pro dané misto odb&ru byly pievzaty z vodopravniho rozhodnuti mistng piislusného tfadu, tyto informace byly

pievzaty od zdkaznika, ZkuSebni laboratof za n& nenese odpov&dnost.
Zptisob hodnoceni shody: nevyhovujici hodnoty jsou oznaeny tucné
Pouzité rozhodovaci pravidlo: P¥i hodnoceni nebyla zohledn&na nejistota mé&teni NM).

Poznamka:

Misto odbéru je definovéano v protokolu o odb&ru vzorku.

Cislice u oznadeni zkugebni metody oznacuje pracovi$ts LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: 1 - ZkuSebni laboratoi Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - ZkuSebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratof Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota méreni (NM) je definovana jako rozsirend nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadiena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace Jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako

subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze z

Tento protokol miize byt reprodukev4n p

pirspravnfho
Y d%s&ely,‘_j%
« LABTECH“E

k jen s pisemnym souhlasem laboratof /
Protokol vystaven: ; Ing. Hana Nobegkd i}
30.3.2020 zastupce vedouciho Hygiech ¢laboratore Klatovy

Xip) S.1.0,
0"? O «‘@

LR

v
konec protokolu




